微量荧光检测仪招标参数<技术参数>


微量荧光检测仪性能参数
•	适用于FAM/SYBR Green I，HEX/VIC/JOE等荧光素或染料，或用于临床的Taqman荧光探针等，开放式荧光原位杂交及染色体核型分析试剂。
•	恒温准确度：（40℃～95℃）≤0.1℃
              （4.0℃～39.9℃,95.1℃～99.0℃）≤1.0℃
•	检测深度:  ≥99
•	深度周期:  ≤1800 S
•	恒温区间：4℃～99℃
•	热盖温度范围：100℃～120℃。
•	荧光强度检测精密性≤10%
•	荧光强度检测重复性≤5%
•	激发光源：高效长寿命光源。
•	荧光检测器：光电倍增管等。
•	通讯口：USB等串口等
  处理器：Intel Core i5主频 2GHz （以上）
内存：≥4GB
  硬盘：≥500G     


化学药物用药指导基因检测试剂技术参数要求

1.试剂名称：核酸检测试剂盒，主要用于原位杂交组织细胞的核酸靶点检测。
2.试剂参数：
（1）提供质量可靠的非PCR技术的快速核酸检测试剂盒。
（2）有效期：核酸检测试剂盒0℃以下冷冻保存至少12个月，核酸纯化试剂25℃下保存至少24个月。
（3）试剂运送应选择快捷的递送方式，并采用合理冷藏方式运输，保证试剂正常功能。
3.性能指标：
（1）pH值：10-30℃，pH值为9.3±0.5。
[bookmark: _GoBack]（2）准确性：提供最新的2020年国家卫健委临检中心室间质评证书，以及不少于3家医院的2023年国家卫生健委临床检验中心室间质评报告。
（3）稳定性：0℃以下储存，有效期12个月。
4.要求该试剂公司提供正常工作的全部配套服务：
（1）试剂公司应当提供该检测方法学文本资料，包括结果分析、误差判读等。
（2）相关仪器配有使用说明，并定期检修不少于每年2次，确保仪器结果准确。
（3）软件系统的常规更新与维护。
（4）检测配套如核酸纯化试剂、质控品、定标液、重测试剂及检测耗材等免费配用，满足测定需要。
（5）应提供每批次检测试剂的相关质检合格报告（包括：核酸检测试剂盒、核酸纯化试剂、质控品、标准品等）。
5.检测项目要求可检测SNP位点，包含以下药物检测：
	基因
	多态性
	rs号

	
	
	

	CYP2C19*2
	c.681 G>A
	rs4244285

	CYP2C19*3
	c.636 G>A
	rs4986893

	CYP2C19*17
	c.-806 C>T
	rs12248560

	GP1BA
	g.5792 C>T
	rs6065

	PEAR1
	c.-494-3996G>A
	rs12041331

	CYP2C9*3
	c.1075 A>C
	rs1057910

	VKORC1
	c.-1639 G>A
	rs9923231

	ApoE
	c.526 C>T
	rs7412

	
	c.388 T>C
	rs429358

	SLCO1B1
	c.521 T>C
	rs4149056

	ABCG2
	c.421 C>A
	rs2231142

	MTHFR
	c.677 C>T
	rs1801133

	UGT1A1*28
	c.-54_-53insTA
	rs8175347

	UGT1A1*6
	c.211 G>A
	rs4148323

	OPRM1
	c.118 A>G
	rs1045642

	CREB1
	g.208494234 T>C
	rs2952768

	ALDH2
	c.1510 G>A
	rs671

	TCF7L2
	g.53341 C>T
	rs7903146

	CDKAL1
	c.371+30101 A>G
	rs7756992

	CDKAL1
	c.371+11642 G>C
	rs7754840

	IRS1
	g.227660544 C>T
	rs1801278

	ABCB1
	c.3435 C>T
	rs1045642

	PAI-1
	c.-675 4G/5G
	rs1799762

	CACNA1C
	c.50-1658 T>G
	rs2238032

	ACE
	c.1757-119_1757-118 I/D
	rs1799752

	ADD1
	c.1378 G>T
	rs4961

	ADRB1
	c.1165 G>C
	rs1801253

	CYP2D6*10
	c.100 C>T
	rs1065852

	CYP2D6*10
	c.100 C>T
	rs1065852

	ADRB2
	c.46 A>G
	rs1042713



6.报告解读：
（1）报告软件可连接医院LIS系统智能化出具报告并实现自助打印。
（2）提供数据库更新功能，出具2021年PharmGKB药物基因组学数据库查新报告。


